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Håndtering og administration af LIVOPAN®. 
Lattergasanalgesi

	 Klargøring af udstyr	 	 Gasflasken: Kontrollér, at flasken indeholder tilstrækkeligt med gas. Åbn flaskeventilen på siden af hætten     , 	
		 drej mindst 2 hele omgange. En reserveflaske bør være til rådighed.

		  	 Demand-ventilen: Slut slangen til flaskens lynkobling. Monter et nyt patientfilter med masketilslutning på 	
		 demand-ventilen. Tryk på testknappen     for at kontrollere, at gastilførslen fungerer korrekt.

		  	 Sørg for, at udstyret til administration af ilt er klargjort og let tilgængeligt.

		  	 Kontrollér, at ventilation og udsugningssystem er aktiveret.	

		  	 Da lattergasanalgesi kan forstærke høreindtryk, anbefales et støjsvagt og roligt miljø, samt at nødvendigt  
		 personale og udstyr er på plads ved start.

	Forberedelse med patient	 	 Kontrollér, at der ikke foreligger kontraindikationer, og om der kræves særlige forsigtighedsforanstaltninger 	
	 (se Lægemiddelkataloget).

		  	 Forklar patienten, hvordan proceduren foregår, hvordan LIVOPAN fungerer, hvilken effekt der kan forventes, 	
		 samt mulige bivirkninger. Gør det klart for patienten, at eventuelle bivirkninger forsvinder meget hurtigt 
		 efter afsluttet tilførsel. Man kan når som helst afbryde behandlingen. Lad patienten i god tid gøre sig for- 
		 trolig med masken og samtidig teste, at størrelsen passer.

		  	 Smertevurdering bør foretages før og efter indgrebet, da også værdien under indgrebet efterspørges.

	Administration af LIVOPAN	 	 Demand-ventilen med maske eller mundstykke skal fortrinsvis holdes af patienten.

		  	 Instruer patienten om at holde masken ind mod ansigtet og at trække vejret normalt, da overfladisk vejr- 
		 trækning giver en ringere lægemiddeltilførsel. Hvis vejrtrækningen trods instruktion er ineffektiv, eller det 
		 ikke lykkes at holde masken tæt, bør behandlingen afbrydes og alternative behandlinger overvejes.
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		  	 For at give maksimal effekt skal LIVOPAN indåndes i tre minutter før selve indgrebet. Tilførslen af LIVOPAN 
		 skal fortsætte gennem hele den smertefulde procedure. Brug af forstærkende distraktionsteknikker er også 	
		 almindelig, især over for børn.

		  	 Hvis patienten hyperventilerer, skal denne opfordres til at trække vejret langsomt for at sænke vejrtræk-	
	 ningsfrekvensen.

		  	 Observer løbende patienten for at vurdere smerteniveau, behandlingens samlede effekt samt eventuelle  
	 bivirkninger.

		  	 Tilførslen af LIVOPAN afsluttes, når indgrebet er færdigt. Effekten klinger hurtigt af i løbet af nogle minutter. 	
		 Kontrollér, at patienten er veltilpas og rolig og er kommet til sig selv efter 5 minutter.

	 Dokumentation 		  	Dokumentér i journalen, at der er anvendt LIVOPAN – indgreb, behandlingens varighed og effekt, patientens 	
		 smertevurdering samt eventuelle bivirkninger.

		  	 Rengør udstyret i overensstemmelse med instruktioner og lokale retningslinjer.

		  	 Fjern patientens engangs-ekspirationsfilter fra demand-ventilen. Luk flaskeventilen.

		  	 Udskift gasflasken, hvis den er tom, eller hvis mængden er så lille, at marginalerne for næste indgreb bliver 	
		 for små. Bestil en ny reserveflaske.

Tekniske data LIVOPAN®  
Indhold Medicinsk gas, komprimeret. Fast gasblanding 50/50 medicinsk lattergas (N2O)/

medicinsk oxygen (O2)
Flaskestørrelse 2 liter, 5 liter
Nominelt indhold 560 liter gas, 1400 liter gas
Ventil LIV® (Linde Integrated Valve). Indbygget trykregulator, lynkobling, flowvælger med 

nippeltilslutning og visning af aktivt tryk
Maks. fyldningstryk 170 bar

Flaskemateriale Aluminium

Demand-ventil til analgesi/LIVOPAN®  

Funktion En vippeventilmekanisme åbnes, når patienten tager en indånding
Garanti 4 års fabriksgaranti
Rengøring Rengøres udvendigt med en alkoholvædet eller desinficerende klud

Tilbehør Engangs-ekspirationsventil med patientfilter

Bestillingsinformation Art. nr. Betegnelse Bestilling
112 115 LIVOPAN 5 liter Via Linde Healthcare kundecenter eller i henhold til lokale rutiner
111 989 LIVOPAN 2 liter Via Linde Healthcare kundecenter eller i henhold til lokale rutiner
321 593 Demand-ventil til analgesi/

LIVOPAN®
Via Linde Healthcare kundecenter eller i henhold til lokale rutiner

321 589 Engangs-patientfilter 
(angiv antal)

Via Linde Healthcare kundecenter eller i henhold til lokale rutiner

329 113 Engangs-patientfilter 
50 stk. med udløb/AGSS

Via Linde Healthcare kundecenter eller i henhold til lokale rutiner

	 Kontakt os	 Kontakt Linde Healthcare kundecenter, hvis du har spørgsmål.

	 	 Telefon +46 8 731 18 01
	 	 [E-post healthcare@se.aga.com]

og rengøring

LIVOPAN® og LIV® er et registreret varemærke tilhørende The Linde Group.

Linde Healthcare
AGA AS | Vermlandsgade 55 | 2300 København S
Telefon 70 104 103 | Fax 70 104 102 | www.linde-healthcare.dk M
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